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POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA W TRYBIE PRZETARGU
NA DOSTAWE CYFROWEGO TESTERA ZABEZPIECZEN

w ramach realizacji Projektu pt.

. Rozwdj firmy Sesto Sp. z 0. 0. poprzez opracowanie i wdrozenie innowacyjnego sterownika”
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budzetu panstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Fodzkiego na lata 2007-2013

Priorytet III Gospodarka, innowacyjnosc¢, przedsigbiorczos¢
Dziatanie I11.3 Rozwo6j B+R w przedsigbiorstwach

Numer Umowy: UDA-RPLD.03.03.00-00-005/12-00

rodzaj zamowienia: dostawa / ustuga / rebeta-budewlana

Tryb udzielenia zaméwienia: tryb przetargu

1. Nazwa, adres Zamawiajgcego:

e-mail: biuro@sesto.pl
tel.: +48 42 688 03 05
fax: +48 42 688 04 70

Sesto Sp. z 0. 0.

ul. Wygodna 23
94-024 Lodz

NIP 525-243-21-67
www.sesto.pl

REGON 141492005
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2. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe cyfrowego testera zabezpieczen, zamawianego w ramach
realizacji Projektu pt. ,,Rozwdj firmy Sesto Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrozenie
innowacyjnego sterownika” wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2007-2013, Priorytet III  Gospodarka,
innowacyjnosé, przedsigbiorczo$¢; Dziatanie 111.3 Rozwdj B+R w przedsigbiorstwach, (numer
Umowy: UDA-RPLD.03.03.00-00-005/12-00)

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 1 szt. przenosnego urzgdzenia testujacego
przeznaczonego do badania  zabezpieczen elektroenergetycznych w  warunkach
laboratoryjnych oraz w miejscu ich zainstalowania.

Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi zalacznik nr 1 do postepowania. Oferent
moze zaproponowaé parametry réwnowazne.

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia: 8 tygodni od daty podpisania Umowy

3. Forma zlozenia oferty

Oferta powinna zostaé zlozona na zalaczonym Formularzu ofertowym (zal.2) i powinna zostac
opatrzona pieczatka firmowa, powinna posiada¢ datg sporzadzenia oraz by¢ podpisana przez
oferenta. Czas obowigzywania oferty to min. 30 dni.

Oferty, z dopiskiem ,,oferta na zapytanie PERPOWLE/ZTC/1/2014” (na kopercie/w tytule maila)
prosimy przekaza¢ w jeden w wymienionych poniZej sposobow:

o osobiscie lub za posrednictwem poczty/kuriera — na adres Zamawiajacego (dane w stopce)
e ¢-mail na adres: marketing(@sesto.pl

4. Termin skladania ofert uplywa w dniu: 23 maja 2014 r. godz. 16.00. Oferty przekazane po
wskazanym terminie nie bedg rozpatrywane.

5. Wybér najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o nast¢pujace kryteria:

1. Cena— 80%

SESTO Sp. z 0.0. Sgd Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w Lodzi
ul.Wygodna 23, 94-024 Lodz XX Wydzial Krajowego Rejestru Sgdowego
tel. +48 42 688 03 05 KRS: 0000311386

fax +48 42 688 04 70 NIP: 525-243-21-67
e-mail: biuro@sesto.pl REGON: 141 492005
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2. Gwarancja i Serwis —20%

Sposéb przyznawania punktow:

max
kryterium ilo§¢ spos6b przyznawania punktow
' punktow

P= (Cn/Ch) * 80
gdzie:
P — liczba punktow za dane kryterium
Cn — wartos¢ netto w ofercie najtanszej
Cb — wartos¢ netto w ofercie badanej
cena 80
Cena oferty powinna zawieraé wszystkie koszty, jakie Zamawiajgcy
bedzie musial ponies¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia (z
wwzglednieniem np. ewentualnych rabatéw); ceng nalezy podaé w
walucie PLN.

Gwarancja na urzgdzenia bedgcego przedmiotem zamowienia:
e Do 12 miesiecy: 1 pkt.
e Do 24 miesigce: 5 pkt.
e Do 36 miesigey i wigeej: 10 pkt.

Gwarancja i

serwis 20 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od momentu
! I

zgloszenia awarii:
e 1-1,5 tygodnia: 10 pkt.
e 2-2.5tygodnia: 8 pkt.
e 3-3,5 tygodnia: 6 pkt.
e Pow. 4 tygodni: 2 pkt.

Punkty przyznane w poszczegélnych kryteriach danej oferty sumujg si¢ do 100.

6. Wybér oferty nastapi w dniu: 24 maja 2014 r. Zamawiajacy zlozy Zamowienie Wykonawcy,
ktory przedlozy najkorzystniejsza oferte.

7. Informacja: Zamawiajgcy poinformuje (drogg mailowa lub telefoniczng) wszystkich
Wykonawcow, ktorzy zlozyli ofert¢ w przetargu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o
zakofczeniu postepowania bez wyboru Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia 24 maja

ul. Wygodna 23, 94-024 t6dz XX Wydzial Krajowego Rejestru Sgdowego
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fax +48 42 688 04 70 NIP: 525-243-21-67
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2014 1.

8. Zmiana tresci: Zamawiajacy ma prawo do zmiany tresci ogloszenia w terminie do 3 dni przed
zakonczeniem terminu skladania ofert. W takiej sytuacji Zamawiajacy poinformuje pisemnie
(mailowo) wszystkich Wykonawcow, ktorzy do daty zmiany tresci ogloszenia przestali swoje oferty
a takze opublikuje zmiang tresci na swojej stronie internetowe;.

9. Pytania: Kazdy Wykonawca ma prawo zwrécié sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie warunkow
zapytania okreslonych w niniejszym zaproszeniu. Osobg ze strony zamawiajgcego upowazniong do
kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest: Piotr Sakowski tel.: 796 737 866 lub Magdalena Sakowska
tel.: (42) 688 03 05.

10. Wymagane dokumenty od Wykonawey na etapie skladania oferty: Dokument

potwierdzajacy zdolnos¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym (CEIDG lub KRS), NIP,
REGON

11. Miejsce dostawy: Dostawca na wlasny koszt dostarczy gotowe urzadzenie zgodne z opisem
przedmiotu (zalgcznik 1) na adres Zamawiajgcego: ul. Wygodna 23, 94-024 Lodz.

13. Warunki platnosci: Zamawiajgcy dokona zaplaty za dostarczone urzadzenie przelewem na
konto podane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury za dostaweg. Faktura
zostanie wystawiona po podpisaniu protokolu odbioru.

14. Zalacznikami do niniejszego Zapytania sg:

o SzczegOlowy opis przedmiotu zamowienia — Zalgeznik Ny 1
e Formularz oferty — Zalgcznik Nr 2

Prezes Zarzadu

Dyrektor Nacz:i;ﬁ/w

Piotr Sakowski

SESTO Sp. z 0.0. Sad Rejonowy dla Lodzi-Srédmiescia w todzi
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Znak sprawy: PPRPOWL/ZTC/1/2014 Zalgceznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa 1 szt. przenosnego urzgdzenia testujgcego, przeznaczonego do
badania zabezpieczen elektroenergetycznych w warunkach laboratoryjnych oraz w miejscu ich
zainstalowania.

Trojfazowy tester do badania zabezpieczen ziemnozwarciowych, nadpradowych o charakterystyce zaleznej,
odleglosciowych, réznicowych, umozliwiajgcy rejestracje i ponowna generacje przebiegdbw w formacie
COMTRADE i z mozliwoscig wyznaczania wartosci zadziatania i odpadu.

1. Wymagania sprz¢towe:

1l Urzadzenie musi by¢ wyposazone w wyswietlacz z panelem dotykowym lub klawiaturg 1 myszg
umozliwiajacy obstuge testera bez uzycia komputera.

1.2.  Tester musi by¢ urzgdzeniem przenosnym, posiadajagcym mozliwos¢ zasilania jednofazowego za
pomoca standardowej wtyczki oraz zasilania pradem stalym. Wymagany jest szeroki zakres napig¢
zasilajgcych 110-240V AC oraz 190-250V DC.

1.3.  Urzadzenie powinno by¢ jednolite w swojej budowie, nie przewiduje si¢ dodatkowych modutow.

1.4.  Urzadzenie powinno umozliwiaé polaczenie z komputerem za pomocg interfejsow RS232, USB i
Ethernet

1.5.  Urzadzenie testujace powinno byé wyposazone w generatory wielkosci AC oraz DC napigC i
pradow.

Generatory powinny charakteryzowadé sie nastepujacymi cechami:

~ powinny to by¢ elementy w pelni elektroniczne,

~ wszystkie generatory napigciowe i pradowe powinny byé zabezpieczone przed
przecigzeniem, przegrzaniem, zwarciem lub brakiem obcigZenia,

— wymagana jest galwaniczna separacja pomiedzy komputerem sterujgcym a testerem oraz
pomiedzy generatorem napigciowym, generatorem pradowym, czgscig pomiarowsq i
wyjSciami binarnymi.

Wymagane jest, aby wszystkie generowane sygnaly mialy mozliwos¢ regulacji i byly niezalezne od

SESTO Sp. z 0.0. Sad Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi
ul.Wygodna 23, 94-024 Lodz XX Wydzial Krajowego Rejestru Sgdowego
tel. +48 42 688 03 05 KRS: 0000311386

fax +48 42 688 04 70 NIP: 525-243-21-67
e-mail: biuro@sesto.pi REGON: 141 492005
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siebie w zakresie amplitudy, fazy oraz czgstotliwosci.
Regulacja fazy powinna by¢ mozliwa:

- w zakresie 0-360°

- z rozdzielczoscig przynajmniej 0,01°

Regulacja czestotliwosei powinna by¢ mozliwa:

- w zakresie przynajmniej 0-2000 Hz

- z rozdzielczoscig nie mniejszg niz 0,005 Hz

1.6.  Urzadzenie testujace powinno byé wyposazone w cztery wyjécia napigciowe z mozliwoscia regulacji
napigcia w zakresie amplitudy, fazy i czgstotliwosci niezaleznie dla kazdej fazy. Wymagane jest, aby
tester mial mozliwo$é generacji napiecia o wartosci 300V dla kazdego wyjscia napigciowego, z
mozliwoscig regulacji napigcia w trybie 3-fazowym od 0 do 300 V, z mocg nie mniejszg niz 70 VA w
kazdej fazie i w trybie jednofazowym napigcia o wartosci 600V z mocg nie mniejszg niz 140VA.

1.7.  Powinno posiadaé zintegrowany zasilacz napiecia stalego regulowany w zakresie przynajmniej 12-
260 VDC. Napigcie z tego zasilacza powinno by¢ niezalezne i galwanicznie odseparowane od
pozostatych wyjsé napigciowych. Wymagana wydajno$¢ zasilacza to min. 3,5A dla 12VDC i min.
0,35A dla 120VDC.

1.8.  Tester powinien posiadaé 6 (sze$¢) wyjs¢ pradowych do testowania zabezpieczen roznicowych. W
trybie 3-fazowym tester powinien generowac prad o wartosci min. 6x30A z mocg 80VA /fazg lub w
przypadku uzycia tylko 3 wyjs¢ pradowych 3x60A z mocg 160VA/fazg. W trybie 1-fazowym tester
powinien generowa¢ prad o wartosci min. 1X90A z mocg 480VA.

1.9.  Dodatkowo wymagane sg przynajmniej:
- 4 wejscia binarne,

- 2 wejscia analogowe 0-10V
- 2 wejscia analogowe 0-20mA
- 2 wyjs$cia binarne.

1.10.  Wymagane jest, aby tester przedstawial stany wejs¢ binarnych ze stykéw z napigciem i bez napigcia
oraz wykonywal pomiary czasu.

2. Wymagania dotyczgce oprogramowania:

Tester powinien by¢ sterowany z komputera. Komputer powinien by¢ kompatybilny ze standardowym
komputerem bez dodatkowych kart interfejsow. System operacyjny: Windows 7/8

Oprogramowanie do obstugi testera powinno byé przystosowane dla uzytkownika nie posiadajacego
umiejetnosci programowania. Wyniki testow powinny by¢ zachowywane na twardym dysku.

SESTO Sp. z 0.0. Sad Rejonowy dla todzi-Srodmiescia w Lodzi
ul.Wygodna 23, 94-024 L.odz XX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego
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Raporty z testéw powinny by¢ tworzone automatycznie i mieé nastgpujgce wilasciwosci: wyniki testu
powinny by¢ przedstawiane w formie graficznej oraz w tabeli,

2.1 Wymagania szczegolowe:

2.1.1 Dla czgsto powtarzalnych testow (np. zabezpieczen odleglosciowych, réznicowych i
nadpradowych) dedykowane czgsci programu powinny upraszeza¢ tworzenie i wykonywanie testow.
2.1.2. Przy testach rutynowych, powinna by¢ mozliwo$¢ wykorzystania przygotowanego testu jako
szablonu,

2.1.3. Programy testowe dla dopasowanych funkcji powinny mieé zastosowanie do zabezpieczen
wszystkich producentéw. Procedury testowe dopasowane tylko do pojedynczych typéw
przekaznikow sg niewystarczajgce.

22, Test zabezpieczen odleglosciowych:

2.2.1. Definiowanie parametréw przekaznika: Program powinien mie¢ mozliwo$é testowania
zabezpieczen odleglosciowych (charakterystyki kolowe i poligonalne) we wspolrzednych
impedancyjnych. Powinien umozliwia¢ import charakterystyk bezposrednio z zabezpieczenia lub
charakterystyk tworzonych przez uzytkownika w edytorze graficznym zapisanych w formacie RI1O.
2.2.2. Obsluga interfejsu uzytkownika: Do przegladu calego testu konieczne sg nastepujgce okna:
wykres impedancji, wykres t/Z (stopniowanie czasoéw), wykres wektorowy wielkosci zwarciowych.
Wybor okna powinien pozostawaé w gestii uzytkownika.

2.2.3. Tryby testowe:

— test reczny pojedynczy: mozliwos¢ definiowania punktow testowych we wspodlrzednych
impedancyjnych oraz na wykresie t/Z przy pomocy ,,myszy” lub klawiatury,

— test pojedynczych prob: plan testu powinien zawieraé pojedyncze zwarcia. Punkty testowe
powinny by¢ definiowane rownoczesnie dla kilku petli zwarciowych. Dla kazdej petli (L1-E, L2-E,
L3-E, L1-L2,...), powinna by¢ mozliwos¢ definiowania przez uzytkownika pojedynczych punktow
testowych. Definiowanie punktéw testowych powinno by¢ w postaci impedancji (Z/¢) jak rowniez w
procentach zasiggu strefy (np. 90% Z1),

— sprawdzenie funkcjonalne: powinien to by¢ test do szybkiego sprawdzenia funkcjonalnego
zabezpieczen. Sprawdzeniu powinna podlegac tylko funkcja przekaznika przy zredukowanej liczbie
zwar¢ w poréwnaniu z testem poszukiwania.

2.2.4. Sygnaly testowe: W trakcie wykonywania testu wszystkie petle zwarciowe powinny by¢
testowane automatycznie.

2.2.5. Prezentacja wynikow i raport: Dane testowe (charakterystyka przekaznika, punkty testowe,
wyniki testow)jak rowniez prady, napigcia i stany odpowiednich stykow powinny by¢ wyswietlane
graficznie. Raport z testu powinien dawa¢ mozliwos¢ graficznego i cyfrowego przegladu
zachowania si¢ przekaznika.

2.3. Test zabezpieczen roznicowych:

Dla testu zabezpieczen réznicowych transformatora (transformatoréw 2 i 3 uzwojeniowych) konieczne sg
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nastepujace funkcje:

. test stabilizacji przy zwarciu zewnetrznym,

2. test charakterystyki dzialania,

3. test blokowania od harmonicznych,
Prady testowe powinny by¢ obliczane automatycznie z uwzglednieniem danych transformatora (takich jak:
moc, napigcie, grupa wektorowa, uziemienie punktu gwiazdowego), przekladni przekladnikéw pradowych
oraz nastaw zabezpieczenia réznicowego. Test charakterystyki dziatania powinien byé wykonany we
wspolrzednych  Idiff/Istab. Ponadto powinna by¢é mozliwosé testowania funkcji  blokowania od
harmonicznych (2-giej-pradu zalaczania i 5-tej-pradu nasycenia). Dlatego powinna byé¢ mozliwosé
generowania harmonicznych o réznej amplitudzie (w procentach skladowej podstawowej). Definiowanie
punktow testowych powinno by¢ mozliwe przy pomocy myszy jak i klawiatury.

2.4. Test zabezpieczen nadprgdowych:

Test zabezpieczen nadpradowych powinien by¢ wykonywany recznie i automatycznie. Test powinien by¢
wykonany we wspolrzednych I(t). Definiowanie punktéw testowych powinno byé mozliwe przy pomocy
myszy jak i klawiatury.

2.3, Test zabezpieczen czestotliwosciowych, napigeciowych i przekaznikéw mocy oraz pozostalych funkcji
zabezpieczeniowych:

Test tych zabezpieczen powinien by¢ wykonywany w formie sekwencji réznych stanéw lub narastania
wartosdci czgstotliwosci, napigcia, pradu i fazy. Warunkami oszacowania wyniku powinny by¢é progi dzialania
i odpowiednie czasy wylgczen. Testy powinny by¢ wykonywane recznie lub automatycznie. Dla testu tych

zabezpieczen konieczne jest niezalezne sterowanie wszystkimi wyjsciami napieciowymi i prgdowymi w
zakresie amplitudy, fazy i czestotliwosci. Konieczna jest rownoczesna zmiana wielkosci elektrycznych (np.
napigcia i czgstotliwosci). Stany lub narastanie oraz sekwencje dzialania stykow przekaznika powinny by¢
wyswietlane graficznie tak aby byla mozliwo$¢ recznego okreslenia wyniku poprzez pomiar czasu przy
pomocy kursorow. Powinno by¢ réwniez mozliwe automatyczne okreslenie wyniku, po zdefiniowaniu
warunkow pomiarowych.

3. Odtwarzanie zarejestrowanych przebiegéw.

Zarejestrowane przebiegi zaklécen powinny by¢ wyswietlane graficznie oraz powinna istnie¢ mozliwosé ich
odtwarzania za pomocg testera. Po zdefiniowaniu, przez uzytkownika, czaséw pomiaru, powinna by¢
mozliwos¢ automatycznego okreslenia wyniku testu.
3.1. Odczytywane dane, formaty: COMTRADE.
3.2. Edycja danych - powinna byé mozliwos¢ skalowania oraz odtwarzania tylko czesci
zarejestrowanego przebiegu oraz powtarzania wybranych czgsci sygnalu.
3.3. Odtwarzanie - tester powinien mie¢ mozliwo$¢ odtwarzania do 8 sygnaléw analogowych (ULI,
UL2, UL3, Uo, IL1, IL2, IL3, lo).

SESTO Sp. z 0.0. Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w todzi
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Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budzetu panstwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU LODZKIEGO

Znak sprawy: PP.RPOWL/ZTC/1/2014 Zalgeznik nr 2

OFERTA

Ja/My nizej podpisani (imig¢ i nazwisko lub nazwa firmy)

8]

skfadam/y niniejsza ofertg na dostawe Cyfrowego Testera w zwiazku z realizacja przez Sesto Sp. z o. o.
projektu pn. ,,Rozwdj firmy Sesto Sp. z o. 0. poprzez opracowanie i wdrozenie innowacyjnego sterownika”
wspolfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budzetu pafistwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Lodzkiego na lata
2007-2013 Priorytet 11l Gospodarka, innowacyjnos¢, przedsiebiorczos¢; Dzialanie 111.3 Rozwdj B+R w
przedsigbiorstwach,

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 07 maja 2014 r. oferuje¢ wykonanie zaméwienia

za cene netto: W2l

plus podatek VAT ....ccccssivesminsnsinnnen 2 (Stawka ... %)

tj. cena brutto zl

S BOVIRIFEE v s s S A B T G A N 00 A S T e e )

Termin waznosci oferty — 30 dni.
Na dostarczone urzadzenie udzielamy gwarancji (w miesigeach): c.ooveeerniviiiiiiiiiiiiiiin,

W okresie obowigzywania gwarancji zapewniamy czas reakeji od zgloszenia awarii (w tygodniach):

....................

niigjscowos¢ i data Pieczeé i podpis Wykonawcey
lub osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
SESTO Sp. z 0.0. Sad Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w todzi
ul. Wygodna 23, 94-024 todz XX Wydzial Krajowego Rejestru Sgdowego
tel. +48 42 688 03 05 KRS: 0000311386
fax +48 42 688 04 70 NIP: 525-243-21-67
e-mail: biuro@sesto.pl REGON: 141 492005
www.sesto.pl Kapitat zakladowy: 2 050 000,00 zt
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